Bedienungs- und Installationsanleitung
Installation- and Operation Instruction
Mel3gaskihler / Sample Gas Coolers PKE-42

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Installation und/oder dem Gebrauch des Gerates
grundlich durch, insbesondere die Hinweise unter Gliederungspunkt 2. Andernfalls kénnen
Gesundheits- oder Sachschaden auftreten.

Die Buhler Technologies GmbH haftet nicht bei eigenméchtigen Anderungen am Geréat oder
unsachgemaliem Gebrauch.

Read this instruction carefully prior to installation and/or use. Pay attention particularly to all
advises and safety instructions to prevent injuries.

Buhler Technologies GmbH can not be held responsible for misusing the product or malfunc-
tion due to unauthorised modifications.
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TECHNOLOGIES
1 Einleitung

Der Messgaskuiihler PKE-42 Kiihler ist zum Einsatz in Gasanalysensystemen bestimmt. Beachten Sie die An-
gaben der Datenblatter hinsichtlich spezifischen Verwendungszwecks, vorhandener Werkstoffkombinationen
sowie Druck- und Temperaturgrenzen.

2 Wichtige Hinweise
Der Einsatz der Gerate ist nur zulassig, wenn:

— das Produkt unter den in der Bedienungs- und Installationsanleitung beschriebenen Bedingungen, dem
Einsatz gemaf Typenschild und fur Anwendungen, fur die es vorgesehen ist, verwendet wird.

— die im Datenblatt und der Anleitung angegebenen Grenzwerte eingehalten werden.

— Uberwachungsvorrichtungen/ Schutzvorrichtung korrekt angeschlossen sind.

— die Service- und Reparaturarbeiten von Buhler Technologies GmbH durchgefiihrt werden.

— Originalersatzteile verwendet werden.

Diese Bedienungsanleitung ist Teil des Betriebsmittels. Der Hersteller behdlt sich das Recht vor, die
Leistungs-, die Spezifikations- oder die Auslegungsdaten ohne Vorankindigung zu andern. Bewahren Sie die
Anleitung fir den spéateren Gebrauch auf.

Begriffsbestimmungen fir Warnhinweise:

HINWEIS Signalwort fur wichtige Information zum Produkt auf die im besonderen MaRRe aufmerksam
gemacht werden soll.

VORSICHT Signalwort zur Kennzeichnung einer Gefahrdung mit geringem Risiko, die zu einem Sach-
schaden oder leichten bis mittelschweren Kérperverletzungen fuhren kann, wenn sie nicht

vermieden wird.

WARNUNG Signalwort zur Kennzeichnung einer Gefahrdung mit mittlerem Risiko, die mdglicherweise
Tod oder schwere Kdrperverletzungen zur Folge hat, wenn sie nicht vermieden wird.

Signalwort zur Kennzeichnung einer Gefahrdung mit hohem Risiko, die unmittelbar Tod
oder schwere Korperverletzung zur Folge hat, wenn sie nicht vermieden wird.

i

Netzstecker
ziehen

Warnung vor einer allge- Warnung vor explosions-
meinen Gefahr \ gefahrdeten Bereichen

Atemschutz tra-
gen

Warnung vor elektrischer Warnung vor heif3er Oberfla-
\ Spannung che

Gesichtsschutz
tragen

g Warnung vor dem Einat-
men giftiger Gase

Handschuhe
tragen

\ | Warnung vor atzenden
\ | Flussigkeiten

BX440009, 10/2008  Art. Nr. 90 31 100 3
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MeRgaskihler / Sample Gas Coolers PKE-42 HLER

TIECHINOLOGHES

2.1 Allgemeine Gefahrenhinweise

Beachten Sie unbedingt die fir den Einbauort relevanten Sicherheitsvorschriften und allgemein gultigen Re-
geln der Technik. Beugen Sie Stérungen vor und vermeiden Sie dadurch Personen- und Sachschaden.

Der fir die Anlage Verantwortliche muss sicherstellen dass:

— Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen verfiigbar sind und eingehalten werden.

— Unfallverhiitungsvorschriften der Berufsgenossenschaften beachtet werden:

— Allgemeine Vorschriften” (VBG 1) und “Elektrische Anlagen und Betriebsmittel (VBG 4)”.

— Auf die Einhaltung der zulassigen Daten und Einsatzbedingungen achten.

— Schutzeinrichtungen verwendet werden und vorgeschriebene Wartungsarbeiten durchgefiihrt werden.
— Bei der Entsorgung bitte die gesetzlichen Regelungen beachtet werden.

Wartung, Reparatur
— Reparaturen an den Betriebsmitteln diirfen nur von Buhler autorisiertem Personal ausgefiihrt werden.

— Nur Umbau-, Wartungs- oder Montagearbeiten ausfiihren, die in dieser Bedienungs- und Installationsan-
leitung beschrieben sind
— Nur Original-Ersatzteile verwenden.

Bei Durchfuhrung von Wartungsarbeiten jeglicher Art missen die relevanten Sicherheits- und Betriebsbe-
stimmungen beachtet werden

A

GEFAHR

Elektrische Spannung

Gefahr eines elektrischen Schlages.

>

Trennen Sie das Gerét bei allen Arbeiten vom Netz. Sichern Sie das Gerat
gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.

Das Gerét darf nur von instruiertem, fachkundigem Personal gedffnet werden.

A GEFAHR

Giftige, atzende Gase
Messgas kann gesundheitsgefahrdend sein.

Bitte sorgen Sie ggf. fiir eine sichere Ableitung des Gases.

> B>

Schitzen Sie sich bei der Wartung vor giftigen / &tzenden Gasen. Tragen Sie
die entsprechende Schutzausristung.

l

o
W>

A

GEFAHR

Explosionsgefahr bei Verwendung in Explosionsgeféhrdeten Bereichen

Das Betriebsmittel ist nicht fur den Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen
geeignet.

B>

Durch das Gerat durfen keine ziindfahigen oder explosiven Gasgemische
geleitet werden.

4 BX440009, 10/2008  Art. Nr. 90 31 100
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3 Aufbauen und AnschlielRen

Das Gerét ist fur den Einsatz in geschlossenen Raumen vorgesehen. Beim Einsatz im Freien ist ein ausrei-
chender Wetterschutz vorzusehen.

Der Messgaskuhler ist an die Wand zu montieren. Unterhalb des Gerates muf geniigend Raum zur Ableitung
des Kondensates vorhanden sein. Oberhalb ist etwas Platz fiir die Gaszufiihrung vorzusehen.

Es ist darauf zu achten, dal die zulassige Umgebungstemperatur von +5 bis +50°C bei der PKE-42 eingehal-
ten wird. Die Konvektion des Kihlers darf nicht behindert werden. An den seitlichen Liftungséffnungen mufd
ausreichend Platz zum nachsten Hindernis sein. Insbesondere auf der Luftauslassseite (rechts) muss die
Entfernung mindestens 10 cm betragen. Bei Montage in geschlossenen Gehadusen, z.B. Analysenschranken,
ist fur eine ausreichende Entluftung zu sorgen. Reicht die Konvektion nicht aus, empfehlen wir, den Schrank
mit Luft zu spilen oder einen Ventilator vorzusehen, um die Innentemperatur zu senken.

3.1 Montage

Die Gaszufuihrung ist zum Kuhler mit Gefélle zu verlegen. Bei groRem Kondensatanfall empfehlen wir, eine
Kondensatvorabscheidung vor dem Kiihler einzusetzen. Hierzu eignen sich unsere Flussigkeitsabscheider mit
automatischer Kondensatentleerung 11 LD spez., AK 20 oder Typ 165.

Die Gaseingénge sind rot markiert. Gehen Sie beim Anschlul? der Glaswarmetauscher vorsichtig vor und zie-
hen Sie die Verschraubungen nur von Hand an.

Bei Verwendung von automatischen Kondensatableitern muR3 die Gaspumpe vor dem Kiihler montiert werden,
da sonst die Funktion der Kondensatableiter nicht mehr gewahrleistet ist.

Hinweis: Der Warmetauscher DTV kann nicht in Verbindung mit einem automatischen Kondensatableiter
betrieben werden.

Befindet sich die Messgaspumpe am Ausgang des Kihlers (Saugbetrieb), ist der Einsatz von Kondensat-
sammelgefaRen aus Glas oder der Einsatz von peristaltischen Pumpen zu empfehlen.

Fir die Kondensatableitung stehen Glasgefalie und automatische Kondensatableiter zur Verfiigung, die ex-
tern unterhalb des Gerates zu montieren sind.

Anschlull3 der Kondensatableiter: je nach Werkstoff eine Verbindungsleitung aus Verschraubung und Rohr
oder Schlauch zwischen Warmetauscher und Kondensatableiter herstellen. Bei Edelstahl kann der Konden-
satableiter direkt am Verbindungsrohr aufgehéngt werden, bei Schlauchleitungen ist der Kondensatableiter
mittels einer Schelle separat zu befestigen.

Kondensatleitungen sind grundsatzlich mit Geféalle und Mindestnennweite DN 8/10 zu verlegen.

Bei Verwendung einer peristaltischen Pumpe kann diese auch etwas entfernt vom Kuhler befestigt werden.

3.2 Elektrische Anschliisse

/N WARNUNG

Der Anschluss darf nur von geschultem Fachpersonal vorgenommen werden.

/N VORSICHT

Falsche Netzspannung kann das Gerat zerstdren
Bei Anschluss auf die richtige Netzspannung gemaR Typenschild achten

BX440009, 10/2008  Art. Nr. 90 31 100 5
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/N WARNUNG

Beschadigung des Gerates bei Durchfiihrung der Isolationsprifung

Fuhren Sie keine Prufung der Spannungsfestigkeit mit Hochspannung
am Gesamtgerat durch!

Das Gerat ist mit umfangreichen EMV-SchutzmalRnhahmen ausgeriistet. Bei einer Prifung der Spannungs-
festigkeit werden elektronische Filterbauteile beschadigt. Die notwendigen Priifungen wurden bei allen zu
prufenden Baugruppen werkseitig durchgefihrt (Prufspannung je nach Bauteil 1 kV bzw. 1,5 kV).

Der Messgaskihler PKE-42 ist mit Steckern nach DIN 43650 ausgestattet. Diese sind bei korrektem An-
schluss der Leitung verwechslungssicher angebracht. Bitte achten Sie deshalb darauf, dass die Stecker nach
dem Anschluss der Leitungen wieder entsprechend zusammengebaut werden. Nachfolgend sind die An-
schlussbelegungen angegeben. Die angegebenen Nummern entsprechen denen auf den Steckern.

Die Speisespannung betragt 230 VAC 50/60 Hz oder 115 VAC 50/60 Hz (Typenschild beachten).

Ist der Kiihler mit peristaltischen Pumpen ausgeristet, missen diese separat an eine Spannungsquelle ange-
schlossen werden.

Steckernummerierung Netzanschluf3 Alarmkontakt
Funktion i.O.
11— 1L 1 —
T g
22— N 2
Alarm

4  Betrieb und Wartung
Der Gaskuhler darf nicht auBerhalb seiner Spezifikationen betrieben werden.

4.1 Warnhinweise

— Reparaturen an den Betriebsmitteln diirfen nur von Blhler autorisiertem Personal ausgefiihrt werden.

— Fdhren Sie nur Umbau-, Wartungs- oder Montagearbeiten aus, die in dieser Bedienungs- und Installati-
onsanleitung beschrieben sind.

— Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

— Beachten Sie bei der Durchfiihrung von Wartungsarbeiten jeglicher Art die relevanten Sicherheits- und
Betriebsbestimmungen.

N

GEFAHR

Elektrische Spannung
Gefahr eines elektrischen Schlages.

Trennen Sie das Gerét bei allen Arbeiten vom Netz. Sichern Sie das Gerat
gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.

Der Anschluss darf nur von geschultem Fachpersonal vorgenommen werden.
Achten Sie auf die korrekte Spannungsversorgung!

6 BX440009, 10/2008  Art. Nr. 90 31 100
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A GEFAHR

Giftige, atzende Gase

Messgas kann gesundheitsgefahrdend sein. .
Bitte sorgen Sie ggf. fiir eine sichere Ableitung des Gases. @
Schuitzen Sie sich bei der Wartung vor giftigen / &tzenden Gasen. Tragen Sie ’
die entsprechende Schutzausristung.

f
|

4.2 Betrieb

Nach dem Einschalten des Kiihlers sehen Sie die Anzeige der Blocktemperatur. Die Status-LED blinkt, solan-
ge der Temperaturbereich von +3K um den eingestellten Ausgangstaupunkt noch nicht erreicht ist. Wird die-
ser Bereich erreicht, erlischt die LED und das Relais schaltet um.

Sofern im laufenden Betrieb die LED blinken sollte, betrachten Sie bitte Gliederungspunkt 6.1 ,Fehlersuche
und Behebung*.

Die Leistungs- und Grenzdaten sind dem Datenblatt zu entnehmen.

4.3 Wartung
Spezielle Wartungsarbeiten sind beim Standardgaskuhler nicht erforderlich.

Ist der PKE-42 mit peristaltischen Pumpen ausgestattet, ist deren Verschlauchung je nach Art des Gases in
regelmaBigen Absténden zu Uberprifen. Zum Austausch der Schlauche siehe Anhang 6.5.

5 Instandsetzung, Entsorgung

5.1 Fehlerbehebung

Sollte ein Fehler beim Betrieb auftreten, finden Sie unter Gliederungspunkt 6. Hinweise fur die Fehlersuche
und Beseitigung.

Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Service
Tel.: +49-(0)2102-498955 oder lhre zustandige Vertretung.

Ist nach Beseitigung eventueller Stérungen und nach Einschalten der Netzspannung die korrekte Funktion
nicht gegeben, muss das Gerat durch den Hersteller Uberprift werden. Bitte senden Sie das Geréat zu diesem
Zweck in geeigneter Verpackung an:

Buhler Technologies GmbH
- Reparatur/Service -
HarkortstralRe 29

40880 Ratingen
Deutschland

5.2 Entsorgen

Bei der Entsorgung sind die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere fiir die Entsorgung von elektronischen
Bauteilen, zu beachten.

BX440009, 10/2008  Art. Nr. 90 31 100 7
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6 Anhang
6.1 Fehlersuche und Beseitigung
Problem / Stérung magliche Ursache Abhilfe

Keine Anzeige

Netzspannung unterbrochen

Netzanschluss vornehmen; Sitz
des Netzsteckers Uberpriifen

Sicherung defekt

Sicherung Uberprifen u. ggf.
wechseln

Kuhler lauft nicht an

Zu hohe Temperatur am Kom-
pressorgehause

abkuhlen lassen und fir aus-
reichende Bellftung sorgen

Alarm-LED blinkt bei

- Ubertemperatur Kuhlleistung zu gering, obwohl Unbedingt darauf achten, dass

der Kuhler arbeitet Laftungsschlitze nicht ver- deckt
werden (Warmestau)

Zu groRe Durchflussmenge / zu Grenzparameter einhalten / Vor-
hoher Taupunkt / Gastemperatur abscheider vorsehen
Stillstand des eingebauten Venti- Uberprifen, ggf. austauschen
lators

- Untertemperatur Regelung defekt Kihler einsenden

Kondensat im Gasausgang

Kondensatsammelgefaf voll

Kondensatsammelgefal? entlee-
ren

Evtl. Festsitzen des Ventils im
autom. Kondensatableiter

In beide Richtungen spiilen

Kuhler Uberlastet

Grenzparameter einhalten

Verminderter Gasdurchsatz

Gaswege verstopft

Warmetauscher demontieren und
reinigen

Kondensatausgang vereist

Kuhler einsenden

BX440009, 10/2008  Art. Nr. 90 31 100
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6.2 Sicherheitshinweise

A

Elektrische Spannung

GEFAHR

Gefahr eines elektrischen Schlages.

Trennen Sie das Gerét bei allen Arbeiten vom Netz. Sichern Sie das Gerat
gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.

Das Gerét darf nur von instruiertem, fachkundigem Personal gedffnet werden.

A ’GEFAHR

Giftiges, atzendes Gas / Kondensat

Messgas / Kondensat kann gesundheitsgefahrdend sein.

Unterbrechen Sie bei allen Wartungs- und Reparaturarbeiten die Gaszufuhr.

Schuitzen Sie sich bei der Wartung vor giftigen / &tzenden Gasen / Kondensat.
Tragen Sie die entsprechende Schutzausriistung.

6.3 Auswechseln der Feinsicherung Messgaskthler

»
>

Kihler von der Netzspannung trennen!

Isolationskappe vom Sicherungshalter an der Vorderseite des Kihlers nehmen. Hierzu die Kappe mit
einem Schraubendreher vorsichtig eindriicken und eine Vierteldrehung nach links drehen.

Sicherung austauschen und Kappe durch Andriicken und Rechtsdrehung wieder aufsetzen. Beachten
Sie die Netzspannung fur die Auswahl der richtigen Sicherung (s. 6.7)

Spannungsversorgung durch Aufstecken der Steckverbindung wieder herstellen.

6.4 Auswechseln der Feinsicherung der peristaltischen Pumpe

»
>

>
>

Pumpe von der Netzspannung trennen.

Isolationskappe vom Sicherungshalter am Befestigungswinkel der Pumpe abnehmen. Hierzu die kap-
pe mit einem Schlitzschraubedreher eindriicken und eine Vierteldrehung nach links drehen.

Sicherung austauschen und Kappe durch Andriicken und Rechtsdrehung wieder aufsetzen.

Spannungsversorgung wieder herstellen.

6.5 Austausch des Schlauches der peristaltischen Pumpe (wenn Pumpe vorhanden)

YV V.V V V V VY

Gaszufuhr abstellen. Kondensatreste aus den Schlauchen abpumpen.

Pumpe von der Spannungsversorgung trennen.

Zu- und Abfuhrungsschlauch an der Pumpe entfernen

Mittlere R&ndelschraube losen, aber nicht ganz abdrehen. Schraube nach unten klappen.
Abdeckkappe abziehen.

Anschlisse seitlich herausziehen und Schlauch entfernen.

Schlauch wechseln und zur Montage obige Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchfiihren

BX440009, 10/2008  Art. Nr. 90 31 100 9
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6.6 Demontage und Reinigung des Warmeaustauschers

Warmetauscher missen nur ausgetauscht oder gewartet werden, wenn sie verstopft oder beschadigt sind.
Sollten sie sich zugesetzt haben, empfehlen wir zu prifen, ob sich dies in Zukunft durch den Einsatz eines
Filters vermeiden lasst.

» Kihler von der Spannungsversorgung trennen und Gaszufuhr abstellen.
Gasverbindungen und Kondensatablauf I6sen. Kondensat auffangen.
Warmetauscher nach oben herausziehen.

Kihlnest (Loch im Kihlblock) reinigen.

Warmetauscher spulen, bis alle Verunreinigungen beseitigt sind.
Warmetauscher an der gekihlten AuBenflache mit Silikonfett einschmieren.
Warmetauscher mit drehender Bewegung in das Kiihinest wieder einschieben.

Gasverbindung und Kondensatablauf wiederherstellen.

YV V.V V V V V VY

Spannungsversorgung wieder herstellen.

6.7 Ersatzteile und Zusatzteile

Bei Ersatzteilbestellungen bitten wir Sie, Kuhlertyp und Seriennummer anzugeben. Bauteile fir Nachristung
und Erweiterung finden Sie im angehangten Datenblatt und in unserem Katalog.

Ersatzteil Artikel-Nr.
Ersatzschlauch fiir peristaltische Pumpe 0,3 I/h 91 24 03 00 27
(nur notwendig, wenn Pumpe eingebaut)
Lifter 230V 44 10 030
115V 44 00 030
Elektronikplatine 230V 91 0001 00 81
115V 91 00 01 00 99
Temperaturanzeige 44 00 003
Feinsicherung Kihler 230V 5x20 mm, 1 A trage 91100 00 011
115V 5x20 mm, 4 A trage 91 100 00 051
Feinsicherung peristaltische Pumpe 230V /115V | 5%x20 mm, 1 A flink 91 100 00 061

6.8 Beiliegende Unterlagen

— Datenblatt DD 44 0011
— Konformitatserklarung KX 44 0001

10 BX440009, 10/2008  Art. Nr. 90 31 100
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1 Introduction

The sample gas coolers of model series PKE42 are designed for installation in gas analysis systems. Check
technical data according to the datasheets attached with regard to the specific application, used material com-
binations, as well as pressure- and temperature limits.

2 Important Advice

Operation of the device is only valid if

— the product is used under the conditions described in the installation- and operation instruction, the inten-
ded application according to the type plate and the intended use,

— the performance limits given in the datasheets and in the installation- and operation instruction are obey-

ed,

— monitoring devices and safety devices are installed properly,
— service and repair is carried out by Buhler Technologies GmbH,

— only original spare parts are used.

This manual is part of the equipment. The manufacturer keeps the right to modify specifications without ad-
vanced notice. Keep this manual for later use.

Definitions for warnings:

O Signal word for important information to the product.

CAUTION Signal word for a hazardous situation with low risk, resulting in damaged to the device or

the property or minor or medium injuries if not avoided.

WARNING Signal word for a hazardous situation with medium risk, possibly resulting in severe injuries

or death if not avoided.

Signal word for an imminent danger with high risk, resulting in severe injuries or death if

not avoided.

Warning against hazardous
situation

Warning against possible
explosive atmospheres

disconnect from
mains

Warning against electrical
voltage

P2
A

Warning against hot surface

wear respirator

Warning against respiration
of toxic gases

wear face pro-
tection

Warning against acid and
corrosive substances

bl dlbdle

wear gloves
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MeRgaskihler / Sample Gas Coolers PKE-42 HLER

TIECHINOLOGHES

2.1 General indication of risk

Check all relevant safety regulations and technical indications for the specific installation place. Prevent fail-
ures and protect persons against injuries and the device against damage.

The person responsible for the system must secure that:

— safety and operation instructions are accessible and followed,

— local safety regulations and standards are obeyed,

— performance data and installation specifications are regarded,

— safety devices are installed and recommended maintenance is performed,
— national regulations for disposal of electrical equipment are obeyed.

Maintenance and repair

— Repairs on the device must be carried out by Bihler authorized persons only.

— Only perform modifications, maintenance or mounting described in this manual.
— Only use original spare parts.

During maintenance regard all safety regulations and internal operation instructions.

A

DANGER

Electrical voltage
Electrocution hazard.

Disconnect the device from power supply. Make sure that the equipment
cannot be reconnected to mains unintentionally.

The device must be opened by trained staff only.

A ’ DANGER

Toxic and corrosive gases
Sample gas can be hazardous.
Take care that the gas is exhausted in a place where no persons are in danger.

Protect yourself during maintenance against toxic / corrosive gases. Use
gloves, respirator and face protector under certain circumstances.

> B B

A

Explosion hazard if used in hazardous areas

DANGER

The device is not suitable for operation in hazardous areas with potentially
explosive atmospheres.

B>

Do not expose the device to combustible or explosive gas mixtures.
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TEECHNOLOGIES

3 Installation and Connection

The PKE-42 sample cooler is to be attached to vertical panels. The heat exchangers either made from
stainless steel, glass or PVDF are inserted from the top. Make sure, that there is enough space left above and
under the cooler to get the pipes/or hoses connected to the unit.

The place of installation must be weather shielded and air shall circulate freely around the cooler. The ambient
temperature shall not exceed the range from +5 to +50°C (+41 to +122°F) for the PKE-42.

Free air circulation must be provided. On both sides a gap of at least 10 cm (4 inches) must be kept clear.

Free air circulation must also be provided if the cooler is installed inside a cabinet. In some cases a fan is nec-
essary to establish sufficient circulation within the cabinet.

3.1 Mounting

Depending on the application parameters the connecting pipes or hoses must be of adequate material and
fastened tight. Connect the hoses to the heat exchangers made of duran glass with care to avoid breaking the
glass.

Make sure that all sample gas lines leading to the cooler are installed with downward slope to enable conden-
sate flow into the heat exchanger by gravity.

In some applications with very high condensate content separators upstream the cooler could become neces-
sary (see catalogue for appropriate types).

The gas entrance is marked with red.

If the sample gas pump is located upstream of the cooler, the condensate can be drained off by automatic
condensate drains. If the pump is located downstream peristaltic pumps or condensate vessels must be used
for removal (see our catalogue for appropriate equipment).

Important: The PVDF heat exchanger type DTV cannot be used with automatic drainers but with peristaltic
pumps only.

The condensate drains can be attached directly to such coolers with stainless steel heat exchangers. In case
of glass heat exchangers the condensate drains must be connected with flexible lines fixed with by brackets
separately.

The condensate lines must be installed with considerable slope and should not have less than 8 mm (0,3 inch)
inner diameter.

3.2 Electrical connection

/N WARNING

The device must be installed by trained staff only.

/\ CAUTION

Wrong mains voltage may damage the device.
Regard the correct mains voltage as given on the type plate.
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/N WARNING

Damage to the device in case of insulation testing
Do not proceed insulation tests with high voltage to the device as a whole.

The device is equipped with extensive EMC protection. If insulation tests are carried out the electronic filter
devices will be damaged. All necessary tests have been carried out for all concerned groups of components at
the factory (test voltage 1 kV or 1.5 kV respectively, depending on the device).

The device is equipped with connectors according to DIN 43650. After correct wiring the connectors cannot be
interchanged and must be wired according to the following diagram (numbering can be found on the connec-
tor). Make sure the connector is correctly refitted after wiring.

Mains voltage is 230 VAC 50/60 Hz or 115 VAC 50/60 Hz (regard type plate).

If the cooler is equipped with peristaltic pumps, they must be connected to a separate power supply.

pin numbering power supply status output
function ok
1—— L1 1/
]
2—N 2
alarm

PEF———1) PE

4  Operation and Maintenance

4.1 Indication of risk

— All repairs must be carried out by Buhler authorised personnel only.

— Only perform maodifications, servicing or mounting described in this manual.

— Only use original spare parts.

— Regard all relevant safety regulations and internal operating instructions during maintenance.

A

DANGER

Electrical voltage
Electrocution hazard.

Before any manipulation on the device, disconnect the electrical equipment
from mains power supply. Make sure that the electrical equipment cannot be
reconnected during repair or maintenance.

The wiring must be done by trained staff only. Regard the correct mains
voltage.
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. @ J
e
§ 1

A ’ DANGER

A Toxic, corrosive gases
Sample gas may be harmful.

Please exhaust sample gas to a safe place.

Protect yourself against toxic / corrosive gas during maintenance. Use gloves,
respirator and face protector under certain circumstances.

- =

i

L2

4.2 Operation

After turning on the power supply the display will show the present temperature of the cooling block. The

status-LED is blinking until the unit has reached the operational temperature within the +3K (£ 5°F) range.
Then the LED will turn of and the output will switch to o.k.

If the status-LED starts blinking during the operation see “6.1 Troubleshooting“. For technical data see data
sheet.

4.3 Maintenance
The unit runs free of maintenance.

If the cooler has already mounted peristaltic pumps (optional), their tubes have to be checked regularly. Re-
placement is described in chapter 6.3.

5 Repair and Disposal

5.1 Repair
If the device shows irregularities see chapter 6 for troubleshooting
If you need help or more information

call +49(0)2102-498955 or your local agent.

If the device doesn’t work correctly after elimination of failures and turning power on, the device must be
checked by the manufacturer. Please ship the device with suitable packing to

Buhler Technologies GmbH
- Service -

HarkortstralRe 29

40880 Ratingen

Germany

5.2 Disposal
The device contains no coolants. Regard the local regulations for disposal of electronic equipment.
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